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Volumat Line                  VL ON70, Oncology, PP material
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Засегнатите лица са пациенти, подложени на интравенозно 
лечение. Употребата зависи от състоянието на пациента 
на отговорността на квалифициран здравен специалист.

Указания за боравене
Инфузионните набори могат да се използват за не повече 
от 96 часа за всички разтвори с изключение на липиден 
разтвор. За инфузия на липиден разтвор инфузионните 
набори могат да се използват за не повече от 24 часа. 
Наборите за прилагане Volumat се използват изключително 
за помпи Volumat Agilia, Agilia VP и Exelia VP или чрез 
гравитация.
вграден филтър
Размерът на филтъра, използван в инфузионния набор, e 
посочен в индивидуалната му опаковка. Проверете дали 
филтърът е подходящ за прилагането на лекарството 
или течността.  
Материалът от PTFE на вентилационния отвор може да 
загуби своите хидрофобни свойства или да се „намокри“, 
когато се намокри от течност с повърхностно напрежение, 
близко до или по-малко от 27 mN/m, напр. дезинфектанти 
като 70% изопропилов алкохол.

Информация за безопасност 
и предупреждение 
• Да не се използва, ако защитните капачки са 

разместени
• Някои лекарства може да са несъвместими с 

материалите и компонентите на тръбите или 
паралелно вливани лекарства. Вижте КХП на 
лекарствата.

• Моля, вижте инструкциите за употреба на 
помпите Volumat Agilia, Agilia VP и Exelia VP.

• Повторното използване поражда потенциален 
риск от възникване на инфекция за пациента или 
потребителя. Замърсяването на устройството 
може да доведе до нараняване, заболяване или 
смърт на пациента. Повторната обработка може 
да наруши структурната цялост на устройството.

Изхвърляне
Биологично опасните отпадъци трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местния протокол.

Съобщаване за инциденти
Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с 
устройството, трябва да бъде съобщен на производителя и 
на компетентния орган на властта.

Les personnes concernées sont des patients soumis à un 
traitement intraveineux. L‘utilisation dépend de l‘état du 
patient sous la responsabilité du professionnel de santé 
qualifié.

Directives concernant la manipulation
Ne pas utiliser les kits de perfusion pendant plus de 96 h pour 
toutes les solutions, excepté pour la solution lipidique. Pour la 
solution lipidique, ne pas utiliser les kits de perfusion pendant 
plus de 24 h. 
Les kits d‘administration Volumat ne doivent être utilisés 
que sur les pompes Volumat Agilia, Agilia VP et Exelia VP ou 
par gravité.
filtre en ligne
La taille du filtre utilisé dans le kit de perfusion est mentionnée 
dans son emballage. S‘assurer que le filtre est adapté au 
médicament ou à la solution à administrer.  
Le matériau de l‘évent, le PTFE, peut perdre ses propriétés 
hydrophobes ou être « mouillé » s‘il est en contact avec un 
liquide dont la tension de surface est proche de ou inférieure 
à 27 mN/m, ce qui est le cas par ex. des désinfectants tels que 
l’alcool isopropylique à 70 %.

Informations de sécurité 
et mises en garde 
• Ne pas utiliser si les capuchons de protection sont déplacés
• Il se peut que certains médicaments ne soient pas 

compatibles avec les matériaux de la tubulure et les 
composants ou avec les médicaments perfusés en 
parallèle. Se référer au RCP des médicaments. 

• Se reporter au mode d‘emploi des pompes Volumat Agilia, 
Agilia VP et Exelia VP.

• Une réutilisation peut engendrer un risque d’infection 
pour le patient ou tout autre utilisateur. La contamination 
du dispositif peut entraîner une lésion, une maladie voire 
le décès du patient. Le retraitement peut compromettre 
l‘intégrité structurelle du dispositif.

Mise au rebut
Éliminer les déchets biologiques dangereux conformément 
au protocole local.

Notification d‘incidents
Tout incident sérieux survenu dans le cadre de l‘utilisation 
du dispositif doit être signalé au fabricant et à l‘autorité 
compétente.

bg - Инструкции за употреба

Предназначение
Набор за интравенозно прилагане за инфузионни помпи.

das Produkt ereignet haben, müssen dem Hersteller und der 
zuständigen Behörde gemeldet werden.

en - Instruction for use

Intended Purpose
IV administration set for infusion pumps.
Affected persons are patients undergoing IV treatment. Use 
depends on the patient’s condition and is in the responsibility 
of the qualified health care professional.

Handling Guidelines
The infusion sets can be used for no longer than 96 h for 
all solutions except lipid solution. For the infusion of lipid 
solution the infusion sets can be used for no longer than 24 h. 
The Volumat administration sets shall be used exclusively on 
Volumat Agilia, Agilia VP and Exelia VP pumps or by gravity.
inline filter
The filter size used in the infusion set are mentioned in its 
individual packaging. Check if filter is suitable with the drug or 
fluid to be administered.  
The PTFE air vent material may lose its hydrophobic properties 
or “wet out” when it is wet by a liquid with a surface tension 
close to or less than 27 mN/m, e.g. disinfectants such as 70% 
Isopropyl Alcohol. 

Safety and Warning Information 
• Do not use if protective caps are displaced.
• Some drugs might be incompatible with tubing materials 

and components or parallel infused drugs. Please refer 
to SMPC of drugs.

• Please refer to the instructions for use for the Volumat 
Agilia, Agilia VP and Exelia VP pumps.

• Reuse creates a potential risk of patient or user infection. 
Contamination of the device may lead to injury, illness or 
death of the patient. Reprocessing may compromise the 
structural integrity of the device.

Disposal 
Bio-hazardous waste must be disposed in accordance with 
the local protocol.

Reporting of Incidents
Any serious incident that has occurred in relation to the device 
should be reported to the manufacturer and the competent 
authority.

fr - Mode d‘emploi

Utilisation prévue
Kit d‘administration IV pour pompes à perfusion.

de - Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung
IV Administrationsset für Infusionspumpen.
Geeignet für Patienten, welche eine IV Therapie benötigen. Die 
Anwendung ist von der individuellen Patientenkonstitution 
abhängig und obliegt der Verantwortung des jeweiligen 
Fachpersonals.

Handlungsanweisung
Die Administrationssets können für alle Lösungen, 
ausgenommen die Lipidlösung, über die Dauer von maximal 
96 Stunden verwendet werden. Für die Infusion der 
Lipidlösung können die Administrationssets über die Dauer 
von maximal 24 Stunden verwendet werden. 
Die Volumat-Administrationssets dürfen ausschließlich mit 
Volumat Agilia, Agilia VP und Exelia VP Pumpen angewendet 
werden; oder per Schwerkraft.
Inline-Filter
Die im Infusionsgerät verwendete Filtergröße ist auf der 
Einzelverpackung vermerkt. Stellen Sie sicher, dass der Filter 
für das zu verabreichende Arzneimittel oder die Flüssigkeit 
geeignet ist.  
Das PTFE-Belüftungsmaterial kann seine hydrophobe 
Eigenschaft verlieren und durchlässig werden, wenn es mit 
einer Flüssigkeit benetzt wird, die eine Oberflächenspannung 
von 27 mN/m oder niedriger hat, z.B. Desinfektionsmittel wie 
70% Isopropyl Alkohol.

Sicherheitsinformationen 
und Warnhinweise 
• Nicht verwenden, wenn Schutzkappen abgefallen sind.
• Einige Arzneimittel können mit Schlauchmaterialien 

und -komponenten oder gleichzeitig infundierten 
Arzneimitteln inkompatibel sein. Bitte beachten Sie die 
Fachinformation der jeweiligen Arzneimittel. 

• Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für die 
Volumat Agilia, Agilia VP und Exelia VP Pumpen.

• Eine Wiederverwendung stellt eine potenzielle 
Infektionsgefahr für den Patienten und den Anwender dar. 
Eine Kontamination der Vorrichtung kann zu Verletzungen, 
zu Erkrankungen und zum Tod des Patienten führen. Durch 
Aufbereitung kann die Integrität des Medizinproduktes 
gefährdet werden.

Entsorgung
Biologisch gefährlicher Abfall muss gemäß dem lokalen 
Protokoll entsorgt werden. 

Meldung von Zwischenfällen
Alle schwerwiegenden Zwischenfälle, die sich in Bezug auf 

~265 cm ~27,8 ml
6,8 ml/m (40 °C)
7,6 ml/m (40 °C/1,5 bar)
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